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1. Introducción 
Los contadores de agua están asumiendo un protagonismo principal en la gestión de 
cualquier abastecimiento, debido al continuo aumento del precio del agua. Un mayor 
coste del agua implica un mayor impacto de los contadores sobre los ingresos del 
abastecimiento. 
Hasta la fecha, las publicaciones existentes y los fabricantes únicamente se han limitado a 
publicar el error de medición a los caudales que marca la Norma ISO 4064 para contadores 
domésticos nuevos (curva de error), pero este dato en sí mismo no ofrece una 
información íntegra acerca del desempeño del contador. Lo realmente transcendental es 
conocer el porcentaje del volumen de agua que el contador no es capaz de registrar en un 
determinado abonado, es decir, su error global.  
Los contadores de agua, como todos los instrumentos metrológicos, tienen asociados un 
error de medición independientemente de la tecnología de medición que utilicen. (Crimisi 
et al. 2009, Mutikanga 2011b, Mukheibir 2011). Una vez instalados no son capaces de 
registrar la cantidad de agua consumida por los usuarios, independiente de la tecnología 
de medición empleada por el contador. Generalmente, una parte del agua consumida no 
es registrada por los contadores, y por tanto este volumen no es facturado al usuario. 
Estos errores de medición forman parte de las pérdidas aparentes y deben ser calculados 
si se desea mejorar la eficiencia del abastecimiento (Alegre et al., 2006). 
El primer aspecto que debe considerarse es que el error de medición no es independiente 
del caudal circulante a través del contador (Arregui et al., 2006a). Generalmente, a bajos 
caudales los errores son más grandes y más sensibles a variables externas, mientras que a 
caudales medios y altos los errores son más pequeños. Por consiguiente, la diferencia 
entre la cantidad de agua registrada por el contador y el volumen consumido depende de 
dos parámetros: el patrón de consumo del usuario y de las características de la curva de 
error del contador. Para analizar el desempeño de los contadores de agua nuevos hemos 
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ensayado distintos modelos de contadores utilizados hoy en día en España. Para obtener 
el error global hemos utilizado 2 patrones con características distintas, uno de ellos con 
conexión directa a red, y otro con conexión a un depósito domiciliario. 
2. Curva de error de contadores nuevos ISO 
Para evaluar el desempeño de los contadores domésticos nuevos se han ensayado 11 
modelos distintos con distintas tecnologías de medición (chorro único y pistón oscilante) y 
distintas clases metrológicas. De cada modelo se han ensayado 30 contadores (en total 
























M1 30 5 CU* 30 120 1500 3000 B ISO 4064:1993 
M2 30 5 CU* 30 120 1500 3000 B ISO 4064:1993 
M3 30 5 CU* 30 120 1500 3000 B ISO 4064:1993 
M4 30 5 CU* 25 40 2500 3125 R100 ISO 4064:2005 
M5 30 5 CU* 20 32 2500 3125 R125 ISO 4064:2005 
M6 30 2 CU* 15 22.5 1500 3000 C ISO 4064:1993 
M7 30 5 CU* 12.5 20 2500 3125 R200 ISO 4064:2005 
M8 30 2 PO** 12.5 20 2500 3125 R200 ISO 4064:2005 
M9 30 2 PO** 15 22.5 1500 3000 C ISO 4064:1993 
M10 30 2 PO** 7.9 12.7 2500 3125 R315 ISO 4064:2006 
M11 30 5 PO** 5.1 8.1 1300 2000 R315 ISO 4064:2005 
*CU = Chorro único    ** PO = Pistón Oscilante 
Tabla 1. Características de los 11 modelos de contadores ensayados. 
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2.1 Procedimiento de ensayo 
Para evaluar la precisión de medición de los contadores se utilizó el banco de ensayo de 
contadores que dispone el ITA de la Universidad Politécnica de Valencia. En el ensayo se 
ha empleado el método volumétrico. Para ello se ha comparado el volumen registrado por 
los contadores con el volumen acumulado en una probeta calibrada de volumen conocido. 
Para caudales hasta 120 l/h se ha utilizado una probeta de 10 l mientras que para caudales 
superiores a 120 l/h hasta 3125 l/h se utilizado la probeta de 200 l. La escala de división es 
de 0.01 l y 0.2 l respectivamente. Los caudales de ensayo fuero regulados mediante 
válvulas de alta precisión y contadores electromagnéticos.  
Antes de realizar los ensayos se llevaron a cabo una serie de acciones para garantizar la 
precisión de los resultados obtenidos.  
 Los contadores se instalaron de forma horizontal para minimizar el efecto 
causado por la orientación del contador.  
 Una vez instalados, se extrajo el aire del interior de la instalación con una bomba 
de vacío. Posteriormente se hizo circular un caudal próximo al caudal nominal 
durante 5 minutos e 20 l aproximadamente. Este paso garantiza que las partes 
mecánicas del contador has sido lubricadas con agua antes de empezar el ensayo. 
 Los ensayos a los diferentes caudales se realizan desde el caudal más bajo hasta 
el caudal más alto. 
 El caudal de arranque fue obtenido al finalizar los ensayos a los diferentes 
caudales. 
La fórmula utilizada para obtener el error de medición está definida en la norma ISO 4064-
3:1993: 
  
     
  
 
Donde Vi es el volumen medido por el contador y Va es el volumen real registrado en la 
probeta volumétrica.  
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2.2 Resultados de los ensayos 
En la Tabla 2 se muestra el caudal de arranque promedio obtenido así como el error 
promedio en cada uno de los caudales ensayados para los 11 modelos ensayados. 
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Caudal (l/h) 6 10 15 30 60 120 600 1500 2500 3000 
M3 
Qarranq. (l/h) 



























Caudal (l/h) 6 10 15 25 60 120 600 1500 2500 3000 
M4 
Qarranq. (l/h) 
























































Caudal (l/h) 6 10 15 22.5 60 120 600 1500 2500 3000 
M6 
Qarranq. (l/h) 





















































































Caudal (l/h) 6 10 15 22.5 60 120 600 1500 2500 3000 
M9 
Qarranq. (l/h) 



















































































Tabla 2. Caudal de arranque y errores de medición de los 11 modelos de contadores. 
Es necesario distinguir entre los contadores defectuosos y los contadores No conformes 
(que no cumplen la norma ISO). Un contador defectuoso siempre se considerará No 
conforme. Por un lado se han identificados los contadores que no cumplen la norma ISO 
tanto a bajos caudales como a altos caudales. Los errores excesivos a caudales bajos 
suelen ser causados por un exceso de fricción en los componentes mecánicos del 
contador, en cambio lo errores a altos caudales sueles ser causados por el 
desacoplamiento magnético entre la turbina y el totalizador. 
Los contadores defectuosos (Tabla 3) son aquellos que tienen un desempeño anormal a 
un determinado caudal de ensayo o en varios caudales de ensayo, comparado con el 
desempeño del resto de contadores del mismo modelo. Los contadores defectuosos 
fueron descartados al obtener el error promedio en cada caudal de ensayo. Estos 
contadores deben ser localizados por el abastecimiento y no deben ser instalados ya que 
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provocarán grandes pérdidas en el abastecimiento. En total se han identificado 24 
contadores defectuosos de los 330 contadores instalados, 20 corresponden a contadores 
defectuosos a bajos caudales (Q1) y 4 caudales altos (Q4). Además se han analizado 











M1 30 0 0 2 0 
M2 30 1 0 1 0 
M3 30 5 0 4 0 
M4 30 3 1 2 4 
M5 30 3 1 3 3 
M6 30 3 0 3 6 
M7 30 1 0 0 0 
M8 30 0 2 0 3 
M9 30 0 0 0 0 
M10 30 2 0 1 0 
M11 30 2 0 1 0 
Tabla 3. Número de contadores defectuosos y No conformes. 
Por otro lado, la variabilidad de los errores de medición en los distintos caudales de 
ensayo, de los 30 contadores ensayados de cada modelo puede ser un buen indicador 
sobre la calidad de producción del fabricante. Si la variabilidad es grande indica que cada 
contador ha sido fabricado de forma distinta, por tanto que los contadores han tenido un 
control deficiente de calidad en su producción (ISO 3951-5:2006). Los contadores de 
pistón oscilante ensayados muestran una variabilidad muy baja. Por el contrario, los 
contadores de chorro único muestran en general una variabilidad alta, indicando que su 
control de producción no ha sido correcto.  
Se ha representado la curva de error promedio de los contadores agrupándolos por 
tecnología de medición y clases metrológica. En la Figura 1 hemos incluido los contadores 
de chorro único (Clase B o R100). Se aprecia hay una variación significativa en el 
desempeño tanto a altos caudales como a bajos caudales. En la Figura 2 se han incluido los 
contadores de Chorro único de Clase C y sus equivalentes R125 y R200. En este caso las 
diferencias a caudales medios y altos son mínimas, dependen principalmente del ajuste de 
la curva de error realizada en fábrica y de las características constructivas del modelo de 
contador.  
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Figura 1. Contadores de chorro único Clase B o R100. 
 
Figura 2. Contadores de chorro único Clase C  o R>125. 
Por último, en la Figura 3 se muestra los contadores volumétricos de los cuatro modelos 
ensayados. Estos muestran un desempeño muy similar en todos los caudales de ensayo 
sin importar la clase metrológica. Puede apreciarse que la forma de la curva de error de 
los contadores de velocidad (Figura 1 y Figura 2) es distinta de la forma de los contadores 
volumétricos (Figura 3). Los contadores de velocidad muestran una variación importante 
según el caudal de ensayo, mientras que los contadores volumétricos la forma de la curva 
es una parábola invertida con el máximo a 100 l/h. Hay que tener en cuenta que la 
mayoría del consumo se produce entre 200 l/h y 600 l/h donde los errores de medición 
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Figura 3. Contadores de pistón rotativo  Clase C o R>200. 
3. Patrones de consumo 
El desempeño real de un contador depende no sólo de la curva de error del contador,  
sino también del patrón de consumo del abonado. Por tanto, sólo se  puede btener el 
volumen de agua no registrado por un contador si conocemos el porcentaje de volumen 
consumido por el abonado en intervalos de consumo (patrón de consumo).  
Para este estudio se han utilizado 2 patrones de consumo obtenidos en España (Figura 4):  
 Patrón I: Este patrón de consumo fue publicado por Arregui et al. (2006b) y fue 
obtenido en un edificio de apartamentos con suministro directo desde la red. En 
total se monitorizaron 389 apartamentos durante dos semanas. La frecuencia de 
lectura fue de 0.01 s y el volumen asociado al pulso de 0.1 l. 
 
 Patrón II: Este patrón de consumo fue publicado por Cobacho et al. (2008) y fue 
obtenido en viviendas cuyo suministro es a través de un depósito. En total  se 
monitorizaron 58 viviendas durante 2 semanas. La frecuencia de lectura fue de 
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Figura 4. Patrones de consumo utilizados para el cálculo del error global. 
4. Cálculo del error global 
La diferencia entre el volumen consumido y el volumen registrado por un abonado, 
definido como un porcentaje, se conoce como error global. Representa el volumen de 
agua que no es consumido por un contador cada 100 l para un determinado patrón de 
consumo (Arregui el al., 2006b). Los valores de error global se han obtenido mediante el 
programa Woltmann. Para obtener los errores globales se han utilizado dos patrones de 
consumo junto con la curva promedio obtenida para cada uno de los 11 modelos de 
contadores. 
El error global depende fuertemente del consumo a bajos caudales ya que el área en la 
gráfica de la curva de error es mayor, además a bajos caudales el error de medición es 
mayor. En este sentido, se puede considerar que el patrón más desfavorable es el Patrón 
II, ya que el que el volumen registrado a caudales inferiores a 36 l/h es de 14.9%, mientras 
que el Patrón I el porcentaje de volumen consumido es de un  6.3%.  
Si comparamos los resultados obtenidos (Figura 5) para los dos patrones de consumo 
considerados entre el contador con mejor desempeño y el contador con peor desempeño 
podemos observar que las diferencias son significativas. En el caso del Patrón I la 
diferencia entre el mejor contador (M8; -0.05%) y el peor contador (M3; -5.62%) es de 
5.57%. En cambio, para el Patrón II la diferencia entre el contador (M8 -0.82%) y el peor 
contador (M3; -10.75%) la diferencia se acentúa hasta el 9.93%. Esta diferencia se puede 
incrementar hasta el 10.15% si comparamos la diferencia entre el mejor contador (M10; -
0.60%) y el peor contador (M3; -10.75%).  
La mejor capacidad de los contadores volumétricos (pistón rotativo) para registrar el 
volumen acumulado a bajos caudales respecto los contadores de velocidad (chorro único), 
se ve reflejado en que los contadores volumétricos muestran un mejor desempeño que 
los contadores de velocidad. 
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Figura 5. Errores globales obtenidos según el patrón de consumo. 
En cuanto a los contadores de chorro único, los contadores de Clase C o R>100 tienen un 
mejor desempeño que los contadores de Clase B o R100, debido a su mejor sensibilidad a 
bajos caudales. Tanto para el Patrón I como para el Patrón II, el contador con el mejor 
desempeño es el M7 R200 (-1.41% y -3.68% respectivamente) y el contador con peor 
desempeño es el M3 Clase B (-5.75% y -10.75% respectivamente). 
Respecto los contadores de pistón oscilante, los cuatro modelos analizados muestran un 
desempeño muy similar independientemente de su clase metrológica. Para el patrón I el 
contador con mejor desempeño es el M8 R200 (-0.05%) y el contador con peor 
desempeño es el M10 R315 (-0.17%). En cambio, para el Patrón II el contador con mejor 
desempeño es el M10 R315 (-0.60%) y el contador con peor desempeño es el M9 Clase C 
(-0.92%). 
5. Conclusiones 
Los contadores de pistón rotativo tienen un mejor desempeño que los contadores de 
chorro único, sin embargo los contadores de pistón rotativo tienen una sensibilidad muy 
alta a la calidad del agua, por lo que su empleo en abastecimientos con problemas de  
calidad del agua no está recomendado.  
En las condiciones más favorable, el modelo con mejor desempeño de contadores de 
chorro único es el M7 (-1.41%) y el contador con peor desempeño es el M3 (-5.62%) el 
error global. Los 4 modelos de contadores volumétricos analizados tienen un error global 
entre 0 y 1% independientemente del patrón de consumo considerado. 
El objetivo de este artículo no es determinar el error global de algunos modelos de 
contadores, sino que pretende ser una referencia bibliográfica que ofrezca unos valores 
de referencia sobre los errores globales esperados según la tecnología de medición y la 
clase metrológica de los contadores domésticos nuevos comúnmente utilizados en 
España, dependiendo del patrón de consumo del abonado. 
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